Vicardio program hasznalata:

1.  Kattintson a weboldalon 1év6 ,,Szivmérd program letoltése™ linkre,
majd toltse le a programot, s csomagolja ki. Nyissa meg a kicsomagolt

mappat.
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3. Ekkor megjelenik az 6n eredménye kézépen. Kattintson a nevére.

/ vicardio [Kloczl, Gyorgy]

Daten Einstellungen Messung Ansicht Hilfe

- Patienten—————————— [ Messung——— [~ &nsicht
* E = @ b Y ' %
L
- Datenbank
KNZ . Y | Meth. | | Zustand
Teszt 54 |

Zusammenfas

4. Miutan rakattintott a nevére, és az besotétedett, jobboldalt
megjelennek a mérések eredmenyei. Kattintson ra, majd megjelennek

az értékek.

/ vicardio [Kloczl, Gyorgy Messung vom 2007.02.13. 13:33 Alter bei Untersuchung 49 Jahre]

Daten Einstellungen Messung Ansicht  Hilfe

- Loschen/Drucken; - Einstellungen

- Patienten 1 Messung—— [~ Ansicht -
¢/ N = t E R-R L g
E - @ =l 1.0 IIIM[ = = X
| | | L |
~ Datenbank
| S — Messungen
KNZ [ Name [ Vomame [ Ater | Meth. | Jzustand Stress Puls | e R
1 Teszt 54 42 l 81 2| 2007.02.13
766 Klaczl Gyirgy 54 -

[ Zusammenfassuny

E s wurden keine Abweichungen der Gestalt
der EKG-Kurve festgestellt, aber der
definierte Stressweit ist deutlich erhcht.

Beschreibung des EKGs
Es wurden keine Abweichungen festgestellt

Stresswert/Herzthythmus

Notizen / Kommentar
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5. A kozépen-feliil levd ,,Ansicht” rész alatt levO gomboknal
megtekintheti a kiilonb6z6 eredményeket. Erre a gombra kattintva
megtekintheti a 3 dimenzids szivportréjat.

/ vicardio [Kloczl, Gyorgy Messung vom 2007.02.13. 13:33 Alter bei Untersuchung 49 Jahre]
Daten Einstellungen Messung Ansicht Hife

|- Loschen/Drucken; - Einstellungen

SENC

Patienten Messung

Zusammenfassung
Messungen

Zustand Stress Puis Zust_| Datum Zst | Ty
42 m 81 42 [2007.0213. T13:33 [6-1
Zusammenfassung

Es wurden keine Abweichungen der Gestalt
der EKG-Kurve festgestellt, aber der
definierte Stresswert ist deutlich erhoht.

Beschreibung des EKGs
Es wurden keine Abweichungen festgestellt

Stresswert/Herzrhythmus

B & |=

Natizen / Kommentar

Daten Einstellungen Messung Ansicht  Hilfe

[~ Patienten | Messung 1 -Ansicht

- Medizinische Daten-
Zeiten

Stecke | et (MNom | | Zustand
QRS [ms] 89 Norm bis 110 I 42
PQ [ms] 53 orm his 172 20 i
PQc [ms] 77 orm bis 200 TR
QT [ms] 361 orm 301-378 e ERE KL
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&bl P g | R S T T/R | O/R o
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~
Puls 31/min
Stress 60 %
Zahl der verkirzten RR-Intervalle ]
Zahl der verlangerten RR-Intervalle 1] Beschreibur
Extrasystolen 0 Eswaden|
mittlere Herzfrequenz g0 s
RR max. 773 ms
RR min. 712 ms
RR-mittl. 744 ms
SW Bl ms
SDNNM in % von RR mittl. 2.3
SDNN 16.926 ms L4
Hist. Maximum [%] 73 %
Hist. Maximum [ms] 700 ms
piN 50 1% A
Sonstiges

Winkel ORS: 63°




7. Ennél az ikonnal az EKG gorbéket tudja megtekinteni
elvezetésenként és egylittesen.

/ vicardio [Kloczl, Gyorgy Messung vom 2007.02.13. 13:33 Alter bei Untersuchung 49 Jahre]

Daten Einstellungen Messung Ansicht  Hife
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Az utols6 gomb a HRV eloszlasat jeleniti meg grafikusan.

Daten Einstellungen Messung Ansicht  Hife
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